
 

借 受 物 品 仕 様 書 

 
１ 借受物品 

札幌市保健所広域食品監視センターで使用する高速冷却遠心機の借受 
 

２ 規格及び数量 
機種は以下の物品又は同等品とする。同等品条件は別紙のとおりとする。 

品  名  ・  仕  様 数量 

株式会社久保田製作所製 高速冷却遠心機  1 式 

内 
 

訳 

①  高速冷却遠心機 6000 1 

②  アングルロータ A-2506 1 

 
３ 借受期間 

令和５年 10 月１日～令和 10 年 9 月 30 日（60 か月間） 
 
４ 納入期限 

令和５年９月 30 日 
 
５ 納入及び検査場所 

札幌市中央区北 12 条西 20 丁目 2-2 札幌市中央卸売市場青果棟 3 階 
札幌市保健所広域食品監視センター 理化学検査室 

 
６ 担当課 

札幌市保健福祉局保健所食の安全推進課 （担当：藤田） 
電話 011-641-0635 

 
７ 特記事項 

⑴ 納入物品は新品であること。 
⑵ 納入及び設置作業等の日時をあらかじめ担当課に連絡し、了承を得ること。  
⑶ 納入の際、機器を直ちに使用できる状態で設置し、試運転の後、担当課職員の検査に合格した上で  

引き渡すこと。 
⑸ 納入後、運転、維持管理及び使用方法等について日本語で記したマニュアルを提出すること。 
⑹ 納入後、運転及び維持管理の方法等について担当課職員へ説明を行うこと。 
⑺ 納入物品に欠陥又は使用上の不具合等が発見された場合は、迅速に是正すること。 
⑻ 納入後、不要な梱包材等は持ち帰ること。 
⑼ 物品の能力内の使用において発生した納入後 1 年以内の故障については、その修理・調整等が無償で 

行われるものであること。 



⑽ 札幌市内に技術者が配置されている等により、借受期間中は機器の修理対応が迅速に行われるもので
あること。 

⑾ 契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷引受書を求めた場合、その提出が 
可能であること。 

⑿ 受注者は、発注者の借受期間満了時における本借受物品の状態、発注者の財政状況その他の事由に
より受注者に対して本借受物品の再リース又は買取りに係る協議を申し出たときは、発注者との協議に応じ
るものとする。 

⒀ 本借受物品の借受期間満了に伴う返却の際には、受注者の負担にて借受物品の撤去を実施すること。 
⒁ 同等品で参加する場合は、令和５年７月 14 日 17 時までにカタログ等（別紙の同等品条件を全て   

満たすことがわかる資料）を担当課へ提出し、了承を得ること。 
⒂ その他不明な事項は担当課と協議すること。 
 
 

 
以上 



借受物品仕様書 同等品条件 

 

借受物品名：冷却遠心機 
同等品条件 

冷却遠心機部本体 

 

最大処理量 250 ｍｌ×6 以上を同時に処理できること 

最大回転数 7,000 rpm 以上であること 

最大遠心力 10,000 g 以上であること 

温度設定範囲 -10℃～20℃に設定可能であること。 

電源条件 
AC 単相 100V 又は 200V、50Hz、15～30A の電源で使用可能であること 

電源コード長 2m 以上であること 

寸法 幅 80 cm × 奥行 80 cm × 高さ 140 cm のスペースに設置できること 

重さ 250kg 以下であること 

速度設定、表示 
rpm 及び g の表示切替が可能であり、かつ 100 rpm 又は 100 g ごとに設定可能で  

あること 

タイマー設定 
1-30 分の範囲において、１分単位でタイマー設定が可能であり、かつデジタル表示  

可能であること 

ロータ 

 

最大処理量 
250 ｍｌ×6 以上を同時に処理できること 

（概ねΦ60×130 ㎜の遠沈管を装填できること） 

最大回転数 4,000 rpm 以上であること 

最大遠心力 3,000 g 以上であること 

付属品（アングルロータの場合は適用なし） 

 
チューブラック スイングロータ使用時、上記条件で遠心分離可能なものであること 

バケット スイングロータに架し、上記チューブラックを使用可能なものを備えていること 

 

 

別 紙 


